糖尿病足诊室装置采购要求

	功能要求
	

	参数要求
	

	配置要求
	足病医疗床、足病多功能操作台（含检查灯）、医师椅、打磨仪。
足部护理工具：子弹头式硬质合金转头、空心大直径金钢石磨头、平头粗直径金钢石磨头、针头状金钢石磨头、指甲钳、嵌甲钳、双头甲沟勺、指甲矫正器械等。

	其它要求
	请详细列出每种设备的名称、品牌型号、数量等信息



